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1. PRINCIP

Testovacia sdprava WITNESS® BoviD-5 je chromatografickd imunoanalyza na richlu kvalitativnu detekciu antigénov
fodu (ryptosporilium Sp., antigénu rotavirusu, koronavirusu, druhov Escherichia coli K99 a antigénu Giardia
lamblia vo vykaloch teliat.

Testovacia suprava WITNESS® Bovid-5 md dve pismend, ktoré oznacu ciarku testu (1) a ciarku kontroly (.C*) na
povrchu pomacky. Ciarky testu a kontroly v okne vysledkov nie st viditelné pred nanesenim vzorky. Ciarka kontroly
sliZi ako referencia, kord urcuje, i sa test vykonal sprévne. Ciarka kontroly sa musf objavi vidy, ked sa vykondva
test. Ak sd vo vzorke pritomné antigény, v okne vysledkov sa objavi falova farka testu.

11. OBSAH SUPRAVY

1) Desat (10) pomacok na testovanie WITNESS® BoviD-5
2) Desa (10) riediacich skimaviek

3) Desat (10) kvapkadiel na jedno poutitie

4) Desat (10) tampnov na jedno pouZitie

5) Jeden (1) névod na pouiitie

1. BEZPECNOSTNE OPATRENIA
1) Aby ste dosiahli ¢o najlepsie ysledky, je nutné striktné dodrziavanie tichto pokynov.

2) So vietkymi vzorkami je potrebné zaobchddzat tak, ako keby boli potencidine infekené. Pri manipuldci so
vzorkami si nasadte ochranné rukavice. Po testovanisi dokladne umyte ruky.

3) Neotvarajte ani nevyberajte testovacie pomdcky z jednotlivo uzavretych baleni skdr, ako ich budete pouZival.
4) Sutasti testu nepouzivaite opakovane.

5) Véetky Cinidld musia maf pred vykonanim analyzy izoovd teplotu.

6) NepouZivaite testovaciu stipravu po ddtume exspirdcie uvedenom na Stitku balenia.

7) Sucasti v stprave boli testované pri kontrole kvality ako Standardnd sériové jednotka. NemieSajte sucasti z
roanych Sari.

8) Riediace roztoky obsahujd nizke koncentrécie azidu sodného ako konzervantu. Azid sodny je toxicky a malo by sa
snim zaobchadzat opatrne, aby ste ho nepofil alebo aby sa nedostal do kontaktu s koZou.

IV. SKLADOVANIE A STABILITA

Stipravu je mozné skladovat pri izbovej teplote alebo v chlade (2°C-30°C). Testovacia sUprava je stabilnd do datumu
exspiracie uvedeného na Stitku balenia. NEZAMRAZUJTE. Testovaciu stipravu neskladujte na priamom sinku.
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1) Test by ste mali vykonat s vykalmi teliat.
2) Vzorky by mali byt testované ihned po odbere.

3) Ak vzorky neotestujete ihned, mali by ste ich uchovévat pri 2°C-8°C. Ak ich chcete skladovaf dIhsie, odporiéa sa
ithozamnr;az\t pri teplote -20°C alebo nizSej. Zamrazené vzorky by ste pred pouZitim mali ofriat na izbova teplotu
(15°C30°0).

4) Mnostvo wkalov na tampdne mdze ovplyvnit ysledok. VyZaduje sa, aby ste dodrziavali pokyny ohfadom
mnoZstva vykalov na tampdne, ako zndzorfiuje nizie uvedeny obrazok. Nadmerné mnoZstvo vkalov moze vyvolat
falosne poitivay vysledok a pomald migrdciu.

1. Nedostatok
2.Dobré

3. Dobré
4.Prfi vela

V1. POSTUP TESTOVANIA

1) Odoberte vzorky vykalov pormocou tampdnu na jedno poutitie.

2) Vozte vzorku wkalov do riediacej skimavky.

3) Mie3ajte roztok tampnom na odber vzoriek, kjm sa celd vzorka nerozpusti v iediacom roztoku analyzy.
4) Nechaite skimavku v pokoji, kjm sa velké Castice neusadia na spodok skimavky. (priblizne 1 mindtu)
5) Vyberte testovacie pomacky 2 fdliového obalu a polote ich na plochy, suchy povich.

6) Pomocou kvapkadia na jedno pouzitie naberte supernatant vzorky v skimavke.

7) Do kadej jamky na vzorku pridajte pomocou kvapkadia na jedno pouitie Styri 4) kvapky. Priddvajte ich kvapku
po kvapke, pricom dréte kvapkadlo vo vertikdine] polohe.

8) Ked zatne test fungovat, uvidite pohyb fialovej farby cez okno vysledkov v strede testovace] pomacky. Ak sa po
mindite neobjavi migrécia, pridajte do jamky na vzorku ete jednu kvapku pripravene] vzorky.

9) Odeitajte wysledky testu po 10 minditach. NeodZitavajte po 20 mindtach.
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VIL. OBMEDZENIA TESTU
1) Tento test je urceny len na diagnostiku in vitro.

2) Tento test deteguje pritomnost antigénu rodu Cryptosporidium Sp., rotavirusov, koronavirusov, baktérie
Escherichia coli K99 a druhu Giarcfia lamblia vo vzorke a nemal by sa pouZivat ako jediné kritérium na stanovenie
diagnozy.

3) Ak ziskate pochybné vysledky, mdZu sa vyZadovat dakie Kiinické alebo laboratorne testy. Definitivna klinickd
diagndza by nemala byt zalozend na wisledku jediného testu, ale mala by byt urcend veterinarom po zhodnoteni
V3etkjch Klinickych a laboratorych ndlezov.

VIIL. TECHNICKA PODPORA
Ak potrebujete technicku podporu, prosim, kontaktuje miestneho zdstupcu spolocnosti.
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Pozri ndvod na pouZitie

Dodavatel: Zoetis Inc. 333 Portage Street Kalamazoo, MI 49007 USA /
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